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  :معرفي●

از شما براي شما خريد دستگاه دما سنج ديجيتال نفوذي تاشو  
  تشكر مي كنيم.

  از ويژگي هاي مهم طراحي اين دستگاه ضد آب كه اصطلاحا 
 (IP67 Water proof)  ناميده مي شود و امكان اندازه گيري و

راحت در زمينه هاي مختلف و داراي طراحي جمع و جور و داراي 
  سطح فلزي مي باشد.
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  :ويژگي ها●

  C to 300°C(-58 to 572°F)°50-گستره دمايي:-1

  امكان نمايش كمترين و بيشترين دماي اندازه گيري شده -2
  قابليت خاموش شدن خودكار -3
  طراحي جمع و جور-4
5-IP67 waterproof protection 

  سطح پلاستيكي و پوشش ضد لغزش -6

  جدول مشخصات فني:●
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  : نحوه كار●

قسمت پراب فلزي دستگاه را باز كنيد تا دستگاه روشن شده و 
گيري دمايي شروع به انجام اندازه گيري دما كند.براي اندازه 

هدف مورد نظر خود پراب دستگاه را با هدف تماس داده و كمي 
صبر كنيد تا با هدف شما هم دما شود.براي صرفه جويي در 

  دقيقه بدون استفاده خاموش 4مصرف باتري دستگاه پس از 
  مي شود. 
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  تعويض باتري:●

در  ”Low Battery“زماني كه باتري دستگاه ضعيف شود عبارت 
صفحه دستگاه نمايش داده شده در اين هنگام كاور باتري را باز 

  نموده و سپس باتري جديد را جايگزين كنيد.
 AAA” Batteries“ 1.5*2مشخصات باتري دستگاه:
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